
 

Zakres czynności wykonywanych podczas rocznego przeglądu technicznego

aparatu Planmeca ProOne

 

 

Przegląd techniczny powinien być przeprowadzany raz do roku przez autoryzowany serwis,
zakończony wpisem w paszporcie technicznym

 

 

 

1.     Wizualna kontrola ilości środka smarnego w:

•    siłowniku liniowym

•    prętach gwintowanych siłownika liniowego

•    kolimatorze

•    mechanizmie podtrzymującym zauszniki.

W razie potrzeby nasmarować części smarem Shell Gadus S3 A1300C 2 lub smarem o takich samych
parametrach jak Shell Gadus S3.

 

2.     Aktualizacja oprogramowania w razie takiej potrzeby.

 

3.     Kontrola wiązki promieniowania.

 

4.     Ewentualna kalibracja czujników położenia, wiązki promieniowania, stolika pacjenta.

 

5.     Wykonanie zdjęcia fantomu kulkowego.

 

6.     Kontrola stanu prowadnic.
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